Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschéaftsfuhrer Dipl.-Chem. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strale 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 2713

Griin Berlin GmbH

Columbiadamm 10Turm 7
12101 Berlin

LWU Bad Liebenwerda
Berliner Str. 13
04924 Bad Liebenwerda

Bad Liebenwerda, 01.12.2014

PRUFBERICHT: 2014-8140
Auftraggeber: Grin Berlin GmbH
Projekt: Tempelhofer Freiheit, Sanierungsplanung Grundwasserschaden "Alter Hafen",

Beprobung und Untersuchung von Grundwassermessstellen Herbst 2014

Probenbezeichnung: GWMQ

LWU-Nummer: 16413/11/14 Proben-Nr.: 2014-8140/ 16377

Probenahme: 06.11.2014 13:00 Uhr

Probenehmer: LWU GmbH Herr Jokisch

Eingangsdatum: 06.11.2014

Priifziel: Untersuchung einer Grundwasserprobe auf vorgegebene Parameter

Untersuchungsbeginn: 06.11.2014 Untersuchungsende: 01.12.2014

Parameter Verfahren Einheit Ergebnis

C5-C10 DIN 38407, F 9 mg/l 0,30
MKW (C5-C40) berechnet mg/l 0,30
KW-Index DIN EN ISO 9377-2, H 53 mg/l <0,10
Naphthalen DIN EN ISO 17993, F 18 ug/l 16,0
Acenaphthylen DIN EN ISO 17993, F 18 ug/l <0,01
Acenaphthen DIN EN ISO 17993, F 18 ug/l < 0,01
Fluoren DIN EN ISO 17993, F 18 ug/l < 0,01
Phenanthren DIN EN ISO 17993, F 18 pg/l 0,14
Anthracen DIN EN ISO 17993, F 18 pg/l < 0,01
Fluoranthen DIN EN ISO 17993, F 18 pg/l < 0,01
Pyren DIN EN ISO 17993, F 18 ug/l < 0,01
Benzo(a)anthracen DIN EN ISO 17993, F 18 ug/l < 0,01
Chrysen DIN EN ISO 17993, F 18 ug/l < 0,01
Benzo(b)fluoranthen DIN EN ISO 17993, F 18 ug/l < 0,01
Benzo(k)fluoranthen DIN EN ISO 17993, F 18 ug/l < 0,01
Benzo(a)pyren DIN EN ISO 17993, F 18 ug/l < 0,01
Dibenzo(a,h)anthracen DIN EN ISO 17993, F 18 Mg/l <0,01
Benzo(g,h,i)perylen DIN EN ISO 17993, F 18 Mg/l < 0,01
Indeno(1,2,3-c,d)pyren DIN EN ISO 17993, F 18 ug/l < 0,01
Summe PAK nach EPA DIN EN ISO 17993, F 18 pgl/l 16,1
Vinylchlorid DIN EN ISO 10301, F 4 ug/l < 0,50
Dichlormethan DIN EN ISO 10301, F 4 Hg/l <250
cis-1,2-Dichlorethen DIN EN ISO 10301, F 4 pg/l <2,50
Trichlormethan DIN EN ISO 10301, F 4 pg/l <0,10
Tetrachlormethan DIN EN ISO 10301, F 4 ug/l <0,10
1,1,1-Trichlorethan DIN EN ISO 10301, F 4 ug/l <0,10
1,1,2-Trichlorethan DIN EN ISO 10301, F 4 ug/l <0,10
1,2-Dichlorethan DIN EN ISO 10301, F 4 ug/l <2,00
Trichlorethen DIN EN ISO 10301, F 4 ug/l 4,52
Tetrachlorethen DIN EN ISO 10301, F 4 pg/l <0,10
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschéftsfuhrer Dipl.-Chem. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strale 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 2713

Probenbezeichnung:

LWU-Nummer:
Probenahme:

Probenehmer:
Eingangsdatum:
Priifziel:

PRUFBERICHT: 2014-8140

GWMQ
16413/11/14 Proben-Nr.: 2014-8140/ 16377
06.11.2014  13:00 Uhr

LWU GmbH Herr Jokisch
06.11.2014
Untersuchung einer Grundwasserprobe auf vorgegebene Parameter

Untersuchungsbeginn: 06.11.2014 Untersuchungsende: 01.12.2014
Parameter Verfahren Einheit Ergebnis
Summe LHKW DIN EN ISO 10301, F 4 ug/l 9,04
Benzen DIN 38407, F 9 ug/l 2154
Toluen DIN 38407, F 9 g/l 714
Ethylbenzen DIN 38407, F 9 ug/l 1613
m,p-Xylen DIN 38407, F 9 ug/l 6125
o-Xylen DIN 38407, F 9 ug/l 482
Summe BTEX DIN 38407, F 9 ug/l 11088
Styren DIN 38407,F 9 ug/l 6,17
Isopropylbenzen DIN 38407, F 9 Mg/l 84,0
1,2,4-Trimethylbenzen DIN 38407, F 9 pg/l 701
1,3,5-Trimethylbenzen DIN 38407, F 9 ug/l 365
1,2,3-Trimethylbenzen DIN 38407, F 9 ug/l 165
Summe BTEXC DIN 38407,F 9 ug/l 12409
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschaftsfihrer Dipl.-Chem. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strale 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 2713

PRUFBERICHT: 2014-8140

Probenbezeichnung: GWMR

LWU-Nummer: 16414/11/14 Proben-Nr.: 2014-8140/ 16378

Probenahme: 06.11.2014 13:45 Uhr

Probenehmer: LWU GmbH Herr Jokisch

Eingangsdatum: 06.11.2014

Priifziel: Untersuchung einer Grundwasserprobe auf vorgegebene Parameter

Untersuchungsbeginn: 06.11.2014 Untersuchungsende: 01.12.2014

Parameter Verfahren Einheit Ergebnis

C5-C10 DIN 38407, F 9 mg/l 0,35
MKW (C5-C40) berechnet mg/l 0,35
KW-Index DIN EN ISO 9377-2, H 53 mg/l <0,10
Naphthalen DIN EN ISO 17993, F 18 ug/l 6,80
Acenaphthylen DIN EN ISO 17993, F 18 ug/l <0,01
Acenaphthen DIN EN ISO 17993, F 18 ug/l <0,01
Fluoren DIN EN ISO 17993, F 18 pg/l < 0,01
Phenanthren DIN EN ISO 17993, F 18 ug/l 0,10
Anthracen DIN EN ISO 17993, F 18 ug/l < 0,01
Fluoranthen DINENISO 17993, F 18 ug/l <0,01
Pyren DIN EN ISO 17993, F 18 pg/l < 0,01
Benzo(a)anthracen DIN EN ISO 17993, F 18 pg/l < 0,01
Chrysen DIN EN ISO 17993, F 18 ug/l < 0,01
Benzo(b)fluoranthen DIN EN ISO 17993, F 18 ug/l <0,01
Benzo(k)fluoranthen DIN EN ISO 17993, F 18 ug/l < 0,01
Benzo(a)pyren DIN EN ISO 17993, F 18 ug/l < 0,01
Dibenzo(a,h)anthracen DIN EN ISO 17993, F 18 pg/l < 0,01
Benzo(g,h,i)perylen DIN EN ISO 17993, F 18 pg/l <0,01
Indeno(1,2,3-c,d)pyren DIN EN ISO 17993, F 18 Mg/l < 0,01
Summe PAK nach EPA DIN EN ISO 17993, F 18 ug/l 6,90
Vinylchlorid DIN EN ISO 10301, F 4 ug/l < 0,50
Dichlormethan DIN EN ISO 10301, F 4 Mg/l < 2,50
cis-1,2-Dichlorethen DIN EN ISO 10301, F 4 Mg/l <2,50
Trichlormethan DIN EN ISO 10301, F 4 Mg/l <0,10
Tetrachlormethan DIN EN ISO 10301, F 4 ug/l <0,10
1,1,1-Trichlorethan DIN EN ISO 10301, F 4 pg/l <0,10
1,1,2-Trichlorethan DIN EN ISO 10301, F 4 pg/l <0,10
1,2-Dichlorethan DIN EN ISO 10301, F 4 pg/l <2,00
Trichlorethen DIN EN ISO 10301, F 4 ug/l <0,10
Tetrachlorethen DIN EN ISO 10301, F 4 ug/l <0,10
Summe LHKW DIN EN ISO 10301, F 4 ug/l <0,10
Benzen DIN 38407, F 9 pa/l 1569
Toluen DIN 38407, F 9 pa/l 5221
Ethylbenzen DIN 38407, F 9 Hg/l 931
m,p-Xylen DIN 38407, F 9 ua/l 3713
o-Xylen DIN 38407, F 9 yg/l 821
Summe BTEX DIN 38407, F 9 pg/l 12255
Styren DIN 38407, F 9 ug/l 10,0
Isopropylbenzen DIN 38407, F 9 Mg/l 45,4
1,2,4-Trimethylbenzen DIN 38407, F 9 ug/l 372
1,3,5-Trimethylbenzen DIN 38407, F 9 ug/l 198
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschéftsfihrer Dipl.-Chem. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner Strale 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 2713

PRUFBERICHT: 2014-8140

Probenbezeichnung: GWMR

LWU-Nummer: 16414/11/14 Proben-Nr.: 2014-8140/ 16378
Probenahme: 06.11.2014 13:45 Uhr
Probenehmer: LWU GmbH Herr Jokisch
Eingangsdatum: 06.11.2014
Priifziel: Untersuchung einer Grundwasserprobe auf vorgegebene Parameter
Untersuchungsbeginn: 06.11.2014 Untersuchungsende: 01.12.2014
Parameter Verfahren Einheit Ergebnis
1,2,3-Trimethylbenzen DIN 38407, F 9 ug/l 84,5
Summe BTEXC DIN 38407, F 9 g/l 12965
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschaftsfuhrer Dipl.-Chem. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner StraRe 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 2713

PRUFBERICHT: 2014-8140

Probenbezeichnung: GWMP

LWU-Nummer: 16415/11/14 Proben-Nr.: 2014-8140/ 16379

Probenahme: 06.11.2014 14:30 Uhr

Probenehmer: LWU GmbH Herr Jokisch

Eingangsdatum: 06.11.2014

Priifziel: Untersuchung einer Grundwasserprobe auf vorgegebene Parameter

Untersuchungsbeginn: 06.11.2014 Untersuchungsende: 01.12.2014

Parameter Verfahren Einheit Ergebnis

C5-C10 DIN 38407, F 9 mg/| <0,10
MKW (C5-C40) berechnet mg/| <0,10
KW-Index DIN EN ISO 9377-2, H 53 mg/| <0,10
Naphthalen DIN EN ISO 17993, F 18 pg/l < 0,01
Acenaphthylen DIN EN ISO 17993, F 18 ug/l < 0,01
Acenaphthen DIN EN ISO 17993, F 18 ug/l < 0,01
Fluoren DIN EN ISO 17993, F 18 ug/l < 0,01
Phenanthren DIN EN ISO 17993, F 18 ug/l <0,01
Anthracen DIN EN ISO 17993, F 18 ug/l < 0,01
Fluoranthen DIN EN ISO 17993, F 18 pg/l < 0,01
Pyren DINEN ISO 17993, F 18 ug/l < 0,01
Benzo(a)anthracen DINEN ISO 17993, F 18 ug/l <0,01
Chrysen DIN EN ISO 17993, F 18 pg/l < 0,01
Benzo(b)fluoranthen DIN EN ISO 17993, F 18 pg/l < 0,01
Benzo(k)fluoranthen DIN EN ISO 17993, F 18 pg/l < 0,01
Benzo(a)pyren DIN EN ISO 17993, F 18 ug/l < 0,01
Dibenzo(a,h)anthracen DIN EN ISO 17993, F 18 Mg/l <0,01
Benzo(g,h,i)perylen DIN EN ISO 17993, F 18 Mg/l < 0,01
Indeno(1,2,3-c,d)pyren DIN EN ISO 17993, F 18 pg/l < 0,01
Summe PAK nach EPA DIN EN ISO 17993, F 18 Mg/l < 0,01
Vinylchlorid DIN EN ISO 10301, F 4 ug/l < 0,50
Dichlormethan DIN EN ISO 10301, F 4 pg/l < 2,50
cis-1,2-Dichlorethen DIN EN ISO 10301, F 4 ug/l <2,50
Trichlormethan DIN EN ISO 10301, F 4 Mg/l 2,59
Tetrachlormethan DIN EN ISO 10301, F 4 Mg/l <0,10
1,1,1-Trichlorethan DIN EN ISO 10301, F 4 ug/l <0,10
1,1,2-Trichlorethan DIN EN ISO 10301, F 4 ug/l <0,10
1,2-Dichlorethan DIN EN ISO 10301, F 4 ug/l <2,00
Trichlorethen DIN EN ISO 10301, F 4 pg/l 1,52
Tetrachlorethen DIN EN ISO 10301, F 4 ug/l <0,10
Summe LHKW DIN EN ISO 10301, F 4 pg/l 5,63
Benzen DIN 38407,F 9 pg/l 1359
Toluen DIN 38407, F 9 pg/l 801
Ethylbenzen DIN 38407, F 9 ug/l 48,6
m,p-Xylen DIN 38407, F 9 pg/l 3271
o-Xylen DIN 38407, F 9 pg/l 173
Summe BTEX DIN 38407, F 9 ug/l 5653
Styren DIN 38407, F 9 ug/l 3,57
Isopropylbenzen DIN 38407, F 9 ug/l 4,77
1,2,4-Trimethylbenzen DIN 38407, F 9 ug/l 280
1,3,5-Trimethylbenzen DIN 38407, F 9 ug/l 158
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Labor fiir Wasser und Umwelt GmbH
Akkreditiertes Priflabor D-PL-14586-01-00
Geschéftsfuhrer Dipl.-Chem. Prause

LWU Bad Liebenwerda, Berliner StraRe 13, 04924 Bad Liebenwerda, Tel. 035341/472610, Fax 2713

PRUFBERICHT: 2014-8140

Probenbezeichnung: GWMP

LWU-Nummer: 16415/11/14 Proben-Nr.: 2014-8140/ 16379
Probenahme: 06.11.2014 14:30 Uhr
Probenehmer: LWU GmbH Herr Jokisch
Eingangsdatum: 06.11.2014
Priifziel: Untersuchung einer Grundwasserprobe auf vorgegebene Parameter
Untersuchungsbeginn: 06.11.2014 Untersuchungsende: 01.12.2014
Parameter Verfahren Einheit Ergebnis
1,2,3-Trimethylbenzen DIN 38407, F 9 ug/l 78,1
Summe BTEXC DIN 38407, F 9 pg/l 6177
Bemerkung:
Anlage: Probenahmeprotokolle

Archivierung: Bericht 5 Jahre, Ruckstellproben: 1/12 Jahre

Die in den Prifverfahren angegebenen Messunsicherheiten wurden eingehalten. Die Prifergebnisse beziehen sich nur auf den
Priifgegenstand. Falls nicht anders angegeben, handelt es sich um akkreditierte Verfahren deren Bearbeitung am Standort Bad
Liebenwerda erfolgte.

WB - ausfithrender Standort Wittenberg § nicht akkreditierter Parameter

Ohne Genehmigung des Labores fiir Wasser und Umwelt GmbH darf der Priifbericht nicht auszugsweise veréffentlicht werden.

W
i

aftsfihrer

verantw. Prifer
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Probenahmeprotokoll fiir Grundwasser (nach DIN 38402, Teil 13)

Probenkennzeichnung:
Gemeinde: Berlin 2 Ortsteil /Kreis:
C. M /)
Entnahmestelle: \w ! N Rechtswert: - Hochwert: -
Objekt: Grundwassermoni{‘éring Tempelhofer Freiheit, Sanierungsplanung ,, Alter Hafen*
Datum: 06.11.2014 Uhrzeit: A3i0o
Umgebungsbedingungen: .
Wetter lﬁwz}«alj Luftdruck : 3499 hPa
7o ~
relat. Luftfeuchte : o( % Temperatur : 10 °C
Tiefe: 2 o / 3o m u ROK
Lage der Entnahmestelle: Messpunkthéhe: - {’ LO m it GOK
'8 e 07 . 1
Art der Entnahmestelle: (\) OVERS Bemerkung: / Lase * (/
Rohr-/Schachtdurchmesser: i LS mm
Filterlage von: -1 /;4; oo bis: 2700 Meter unter Messpunkt (ROK)
Wasserspiegel unter Mefipunkt:
vor der Probenahme: 7 SE 7] muROK nach der Probenahme: -~/ 5; 77 muROK
Entnahmetiefe: 4 Z:,,QD m u ROK
Art der Probenahme: Driicken mit: M F. // . .
Schiittung/Foérderstrom: 200 Ao /min Gesamtfordervolumen: é oo Liter
7
Wahrnehmungen am geforderten Grundwasser: o
2 ([ VAT é} We
Firbung: je o> ‘Triibung: U y
Bodensatz: hers Geruch: alemo F13 K.
Messungen vor Ort:
Pumpdauer pH-Wert Leitfahigkeit Sauerstoff | Sauerstoff Redox Wasserspiegel | Wassertemp
min uS/cm mg/L % mV muROK e
0 219 4y oy L7 420 4541 11,5
5 .01 e A0 1,0 400 4 %’l":i 12,1
10 72l 669 109 4,0 4y 415,19 A7
15 XY 319 0,05 2. ¢ 88 15 19 4711
20 490 1% '5’.'(;‘{? ) 4 5 L5 15 14 17,1
- e T - ‘
25 21D 203 A 03 5 %3 15, L9 11.77
30 %.“m 2L5 n.oo 0.5 £2. 45 L9 19 A
T 7 7 7
35
40
45 i
Probenahme | 7 1O 423 [o7 (*f'f 3L 45,19 1

ProbengefiBe/ Konservierung: _2_x 1 Liter Glas, _ x2 L Glas, __x 100 ml PE filt, _ x 100ml PE+HNOsfilt,
__x 100 ml PE + HNOs unfilt __ x 250 ml Glas + HNOs3, _1_ x 250 ml Braunglas, _ x 50 ml Glas + H;PO,,
x50 ml Glas +EDTA, __ x 100 ml Glas +H,SO4,__ x 500 ml +CuSO,4, __ x 1 Liter Glas (BAM)

Probentransport: gekiihlt dunkel

Die Probenahme und obige Arbeiten haben ausgefiihrt: Herr Jokisch

Die Proben wurden iibergeben:

am: 06.11.2014 um: 2006 an: LWU GmbH Bad Liebenwerda
Analysenregister: //z‘/ Y1314 Unterschrift: ) ,, /7

Protokoll Grundwasser fiir Probenahme nach DIN38402, A13; SAA 17 / pestile

Giiltig ab: 24.04.2012 /



Probenahmeprotokoll fiir Grundwasser (nach DIN 38402, Teil 13)

Probenkennzeichnung:
Gemeinde: Berlin S Ortsteil /Kreis:
Entnahmestelle: ((,x) V\‘ I\/ Rechtswert: - Hochwert: -
Objekt: Grundwassermonltoring Tempelhofer Freiheit, Sanierungsplanung ,, Alter Hafen‘
Datum: 06.11.2014 Uhrzeit; 1545
Umgebungsbedingungen: -
Wetter lj‘*(u)f"ﬁéé Luftdruck : JI0 hPa
relat. Luftfeuchte : b/’f/ % Temperatur : +% e

Tiefe: 18,4 mu ROK
Lage der Entnahmestelle: Messpunkthohe: - CJ}' 7( m i GOK
Art der Entnahmestelle: /S:O M 7’ S Bemerkung: zﬁ;'};{ M
Rohr-/Schachtdurchmesser: /25~
Filterlage von: 4 é 15‘7_9 bis: ./ 5 . 50 Meter unter Messpunkt (ROK)

Wasserspiegel unter Mefpunkt:

vor der Probenahme: 72, 38

mu ROK
Entnahmetiefe: 4 ;J'.GD mu ROK
Art der Probenahme: Driicken mit:

nach der Probenahme: 7 53% m u ROK

HIPA. 300

Schiittung/Férderstrom: ~#0,» 2/’_7) 2 /min Gesamtfordervolumen: 17 Liter
—

Wahrnehmungen am geforderten Grundwasser:

Féarbung: N Tribung: fe 7

Bodensatz: ipw <n Geruch: e} /0’»\,@7’15&,(’,

Messungen vor Ort:

Pumpdauer pH-Wert Leitfahigkeit Sauerstoff | Sauerstoff Redox Wasserspiegel | Wassertemp
min uS/cm mg/L % mV muROK °C

0 214 235" k% 2,4 210 45,38 41,0
5 A4 LY o1l 13 410 45,16 M0
10 217 222, 0.1 10 .9Y 19, th R
15 F40 30 0,06 05 33 /S 1% /1,0
20 209 #19 XA aS 30 A 410
25 }.09 217 gty | p5 # 45,16 4V
30. 304 749 po¥ o5~ 37 15, #b 41b
35 ‘ ’ ’
40
45
Probenahme | 702 245 ooY¥ o5 A 15 L 440

Probengefifie/ Konservierung: _2_ x 1 Liter Glas, _ x 2L Glas, _ x 100 ml PE filt, _ x 100ml PE+HNO; filt,

x 100 ml PE + HNO;unfilt  x 250 ml Glas + HNOs,

1

: x 50 ml Glas +EDTA, _ x 100 ml Glas +HZSO4‘W_ X 500 ml +CuSOf,
gekiihlt

Probentransport:

dunkel

x 250 ml Braunglas, _ x 50 ml Glas + H;PO,,
__x1Liter Glas (BAM)

Die Probenahme und obige Arbeiten haben ausgefiihrt:
Die Proben wurden iibergeben:

am: 06.11.2014 um: p Yo Rls o)

Herr Jokisch

an: LWU GmbH Bad Liebenwerda

. 4ol
Analysenregister: //x’: Ty I11/14
Protokoll Grundwasser fiir Probenahme nach DIN38402, A13; SAA 17
Giiltig ab: 24.04.2012

Unterschrift: Q .,
//’ J!}.{{ ,



Probenahmeprotokoll fiir Grundwasser (nach DIN 38402, Teil 13)

T

Probenkennzeichnung:
Gemeinde: Berlin ') Ortsteil /Kreis:
.
Entnahmestelle: &‘ﬂyt v Rechtswert: - Hochwert: -
Objekt: Grundwassermonitoring Tempelhofer Freiheit, Sanierungsplanung ,, Alter Hafen®
Datum: 06.11.2014 Uhrzeitt {450
Umgebungsbedingungen:
Wetter 6(&)(95»4@‘ Luftdruck : A0 hPa
4 +Y
relat. Luftfeuchte : 60 % Temperatur : o °C
Tiefe: i’ .":3} m u ROK
Lage der Entnahmestelle: Messpunkthéhe: Lo m i GOK
F / 0/ /
Art der Entnahmestelle: éz&’ ™ 1S Bemerkung: f 2\3\5(’ ’ /,7’4’17 men
Rohr-/Schachtdurchmesser: // ? }] ‘mm
Filterlage von: A} to bis: 2 7,:’)(7 Meter unter Messpunkt (ROK)
Wasserspiegel unter Mef3punkt:
vor der Probenahme:  // 5“ 1 :j mu ROK nach der Probenahme: LD mu ROK
Entnahmetiefe: A7, U0 muROK
Art der Probenahme: Driicken mit: MP.
s
Schiittung/Forderstrom: 20 % /min Gesamtfordervolumen: o0l Liter
Wahrnehmungen am geforderten Grundwasser: Q "
Farbung: -r/;“{’é’j Triibung: Mh{if
Bodensatz: Y e Geruch: A8 AT,
Messungen vor Ort:
Pumpdauer pH-Wert Leitfahigkeit Sauerstoff | Sauerstoff Redox Wasserspiegel | Wassertemp
min uS/cm mg/L % mV muROK °C
0 b7 ¥3% 70 1,2 420 45,19 A 11
S 3,06 623 4,70 14, Nz 1538 Y
= 3.0t [y8 1,74 430 T 453k 2417
15 3~ £SO A, 7L A1 0 140 15,38 414
20 £33 |G L5Y 163 | LY +5" 2538 47,0
25 £ 39 45U 460 (LY 43D 153\ L, 0
30 - 6,9 ger 1,60 167 + 3 45738 u.®
35 v 7 ] [4 v
40
45 _
Probenahme | [ #% LS L 4.0 46,7 + 1 A45,5¢ 21D
i

Probengefifie/ Konservierung: _2_ x 1 Liter Glas, _ x 2 L Glas, __ x 100 ml PE filt, _ x 100ml PE+HNO; filt,

__x 100 ml PE + HNOs unfilt  x 250 ml Glas + HNO;,

__ x50 ml Glas +EDTA, __ x 100 ml Glas +H,SO4 __ x 500 ml +CuSO,, __ x 1 Liter Glas (BAM)

dunkel

gekiihlt

Probentransport:

x 250 ml Braunglas, _ x 50 ml Glas + H;PO,,

Die Probenahme und obige Arbeiten haben ausgefiihrt:
Die Proben wurden iibergeben:

am: 06.11.2014 um: L0

Herr Jokisch

an:. LWU GmbH Bad Liebenwerda

P
Analysenregister: f’f«é 1511114

Protokoll Grundwasser fiir Probenahme nach DIN38402, A13; SAA 17
Giiltig ab: 24.04.2012

ittt Vs
Unterschrift: ’bédx" (




